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Protokol o zkousce €. 1914/2019

Zakaznik:

Chudobin

Zemédélské druzstvo Harovice, PLASTY MLADEC, Haovice 18, 783 21

ICO: 00147346, DIC: 200147346

Objednavka sluzeb zakaznika:

Obj/05/12/2019/PRI/464/1

Interni ¢islo objednavky : TP 3271/2019
Zadanka ¢&.: 1909913
Zkouseny material: TPE
BliZSi specifikace: Sh 88A

Forma materialu:

plastova desticka - vzorkoval a dodal zakaznik

Zplsob ptipravy vzorku:

pfiprava téles nebyla provedena

Interni oznaceni vzorku:

1909913

Datum pfijeti vzorku:

06.12.2019

Pozadované zkousky:

Specifikace podminek zkousky:

NStanoveni tvrdosti vtlatovanim hrotu tvrdoméru (tvrdost Shore)

CSN 1SO 48-4: 2019

Nzkousky mimo rédmec akreditace

zkousky mimo rozsah akreditace

Zkouska ¢.6

Shore)

Stanoveni tvrdosti vtlacovanim hrotu tvrdoméru (tvrdost

Zkusebni norma:

CSN 1SO 48-4: 2019

Typ pouZitého tvrdoméru:

SHORE A

Podminky zkous$ky:

teplota

23,2°C

vihkost

50,1%

Typ vzorku:

plastova desticka o rozmérech 30x130x7mm, 3ks

Podrobnosti o priibéhu zkousky:

nezaznamenano

Kondicionace:

1 hodina pfi teploté 23+2°C a relativni vlhkosti 50+5%

oclet vrstev Casow Inseryil variacni
tloustka zku$ebniho télesa (mm) pv Y mezi jednotlivymi tvrdost Shore  |medidn tvrdosti "
zkusebniho télesa . rozpéti
odecty hodnot
72,5
74,0
7,0 1 15s 72,5 72,5 2,0
72,5
74,5
Zkousku provedl: |Dostélova’ IDne: 09.12.2019
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Protokol o zkousce ¢. 1914/2019
. Stanoveni tvrdosti vtlacéovanim hrotu tvrdoméru (tvrdost
Zkouska ¢.6
Shore)
Zkusebni norma: CSN 1SO 48-4: 2019
Typ pouZitého tvrdoméru: SHORE D
Podminky zkousky: teplota 23,2°C  vlhkost 50,1%
Typ vzorku: plastova desticka o rozmérech 30x130x7mm, 3ks
Podrobnosti o pribéhu zkousky: nezaznamenano
Kondicionace: 1 hodina pfi teploté 23+2°C a relativni vihkosti 50+5%
pocet vrstev casovy interval variaéni
tloustka zkusebniho télesa (mm) Zkugebniho télesa mezi j?dnotlivy?mi tvrdost Shore  |medidn tvrdosti —
odecty hodnot
17,5
16,0
7,0 1 15s 16,0 16,0 1,5

16,5

16,0
Zkousku provedl: Dostalova Dne: 09.12.2019
Prohlaseni laboratore:
Vysledky zkousky se tykaji pouze pfedmétu zkousky a vztahuji se ke vzorku jak byl pfijat.
Laboratof neodpovidé za vzorkovani a za pfipravu zkusebnich téles provedené zakaznikem.
Bez pisemného souhlasu vedouci laboratofe nelze protokol reprodukovat jinak nez cely.
V3echny zkousky byly provadény na metrologicky navédzanych méfidlech.
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Protokol o zkou3ce vypracoval: /’/’///{F?
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Protokol o zkousce schvalil: .

Eva Kovarova
V Bohuslavicich dne: 12.12.2019 vedouci laboratore

konec protokolu o zkousce



